亲爱的用户，感谢您选用我们测量控制仪表，我们提醒您注意测量控制仪表开关控制端口直接负载能力为220伏交流电压峰值电流2安培以下。被控设备功率较小时连接线路图参考下图(仪表后视图)；

当您的被控设备功率较大时(峰值电流>2安培)或不是220伏单相交流电驱动时(例如使用三相电源供电,或者使用直流电源供电),您必须借助于交流接触器使您的被控设备与我们测量控制仪表的开关控制输出端口连接起来,否则可能使您的测量控制不能正常进行或损坏测量控制仪表。此时参考接线图如下；





接PH电极





接220V电源





接加酸电磁阀





接加碱电磁阀








保险丝





保险丝








保险丝





交流接触器的常开触点








三相交流电源或直流电源





大功率被控设备或三相交流被控设备或直流被控设备





接仪表的开关控制输出端口





交流接触器线包














